中国科学院亚热带农业生态研究所公共技术服务中心 

仪器刷卡系统（必须预约仪器）操作规程 
1. 检查刷卡器面板上指示灯状态：红色，表示刷卡器已正常联网；否则，表示刷卡器联网失败，请联系系统管理员。 

2. 启动仪器控制计算机，计算机屏幕显示出如下图形： 
[image: image1.emf]
3. 刷卡，屏幕显示如下图形： 
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4. 根据工作需要选择相应的功能，如：分析样品、准备仪器、维修仪器或处理数据，选择后点击确定。 
5. 如果需要进行“分析工作”，刷卡，屏幕将出现如下图形，选择要做的预约单，点击确定，使用人员可以正常使用。 
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分析结束后，刷卡下机，屏幕将出现如下图形：

[image: image4.png]RBEHELESH (LockControl)

=

EEEREA

T A D,





[image: image5.png]Y HEETHRAE

FEE, EERE
OBRERLN, BEHE]  aaan
O HRAWE » X0 =





如需保持开机，继续样品分析，请选择“结束本次分析，继续锁定”，点击确定，屏幕将显示如下图形： 
[image: image6.png]RBEHELESH (LockControl)

THEE || wmAs

YBEH: [BioRad EEECRIL

A

FHEM: 05515

[er20:18

#REM: 150315

[oaz0:24

Items: [porz-os-20-011

WSS : [HT2012-08-20-01 1 FE R

wRRRE R

wRRRE: [ER

FiE:





确定后，屏幕将出现刷卡登机状态，备下一预约单刷卡上机使用。

[image: image7.emf]
如要结束工作，选择结束本次分析，关机，点击确定，这时将关闭仪器控制计算机。 
6. 也可根据工作需要选择其他相应的功能，如：准备仪器、维修仪器或处理数据等，后续刷卡操作同选择“分析样品”。

